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Vznik NU v souvislosti se 

zdravotnickým prostředkem 

Je zajištěna 

bezpečnost 

pacienta? 

 

ANO 

ANO 

Došlo k závadě 

zdravotnického 

prostředku? 

U aktivních zdravotnických prostředků zamezit přívodu 

energie nutné k jeho fungování (elektrický proud, teplo, 

vodní zdroje, elektromagnetické pole aj.). 

V případě komplikací v souvislosti s medicínským přístrojem  

a vybavením, zahajte intervence dle stavu pacienta, případně 

život zachraňující úkony a kontaktovat resuscitační tým 

(medcall) a ihned informujte lékaře, případně proveďte výkony 

dle ordinace lékaře. 

 

Jsou 

přítomny 

komplikace  

u pacienta? 

Provést záznam do zdravotnické 

dokumentace v souvislosti  

s medicínským přístrojem  

a vybavením. 

- Ihned informovat přímého nadřízeného. 

- V případě zjištění závady zdravotnického prostředku vyžadující 

přítomnost správce zdravotnické techniky daného pracoviště se ZPRO 

dodatečně nemanipulovat, mohlo by dojít ke znehodnocení důležitých 

důkazů vedoucích k objasnění příčiny závady, potažmo NU. 

- Zdravotnický prostředek nepřemisťovat mimo místo vzniku NU 

(prevence záměny zdravotnického prostředku). 

- Neměnit nastavení zdravotnického prostředku, přístroje (včetně 

případného zbytku medikace, léčiva či diagnostického média). 

- Neodstraňovat jasné známky poškození (např. neomývat, neotírat) 

včetně známek poškození způsobených v důsledku nesprávné 

manipulace (zdravotníkem či pacientem). 

V případě, že není možné dodržet výše uvedené postupy např.  

s ohledem na celkový stav pacienta a ostatních zainteresovaných osob 

– pravidel BOZP a PO, je nezbytné zajistit alespoň fotodokumentaci 

zdravotnického prostředku a stavu pacienta či dalších 

zainteresovaných osob v důsledku vzniklé NU. 

NE 
Zajistit bezpečnost pacienta. 

 Ihned informovat ošetřujícího lékaře 

 

NE 

ANO 

NE 


